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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Gel pentru EKG și defibrilare.

GELUL EKG este un produs de înaltă calitate studiat pentru a reduce rezistența între piele și
electrozii pentru EKG. Gelul este potrivit pentru procedurile de defibrilare efectuate cu plăci
reutilizabile.

GELUL EKG nu oxidează, nu conține substanțe grase, nu lasă reziduuri permanente pe
electrozi și este ușor de îndepărtat.
Conține ca bactericid Euxyl ® K 100, ale cărui componente active sunt Benzyl Alcohol,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.
Conform cu norma privitoare la biocompatibilitate ISO 10993-1.

AVERTIZĂRI
 Exclusiv pentru uz extern.
 Produsul este furnizat nesteril.
 Nu aplicați gelul pe ochi sau pe pielea care prezintă iritații, abraziuni sau răni.
 Produsul poate provoca iritația sau înroșirea pielii, mai ales la persoanele alergice sau

sensibile.
 Nu înghițiți.
 Închideți ambalajul după utilizare.
 Nu folosiți gelul după data scadenței indicată pe flacon.
 În cazul aplicațiilor pentru defibrilare, acoperiți cu grijă întreaga suprafață a plăcilor:

piesele metalice descoperite pot provoca arsuri; nu utilizați pe plăcile deja date cu gel.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR
 Ochi: În caz de contact accidental cu ochii, clătiți cu o cantitate abundentă de apă timp

de 15 minute. Dacă iritația persistă, consultați un medic.
 Pielea: dacă pielea devine iritată, spălați cu grijă, cu apă și săpun. Dacă iritația

persistă, consultați un medic.
 Ingestie: în mod normal, ingestia accidentală nu prezintă riscuri, însă în cazul în care

apar complicații, consultați un medic.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
 Persoanele sensibile la MCI/MI trebuie să poarte mănuși de protecție în timpul

utilizării produsului.
 Curățați și degresați pielea pacientului.
 Aplicați GELUL în cantitatea dorită.
 Aplicați și conectați electrodul și aparatele conform instrucțiunilor de utilizare

furnizate de producătorul acestora.
 În aplicațiile de defibrilare, acoperiți cu gel, cu grijă, întreaga suprafață a plăcilor și

efectuați procedura conform instrucțiunilor de defibrilare.
 După procedură, îndepărtați reziduurile gelului folosind hârtie, TNT sau bumbac

umezit în apă.
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GARANȚIA ȘI LIMITĂRILE
FIAB SpA garantează că produsul este conform cerințelor Directivei 93/42/CEE și că a fost
fabricat conform procedurilor Sistemului de Calitate certificat EN ISO 13485. Nu va putea fi
imputată nicio răspundere producătorului, care nu va fi obligat să acorde despăgubiri pentru
cheltuielile medicale sau pentru daunele directe sau indirecte, care rezultă din nefuncționarea
sau anomaliile modelelor menționate mai sus, în cazul în care produsele sunt utilizate altfel
decât conform prevederilor prezentelor instrucțiuni de utilizare. Vă recomandăm să informați
imediat Serviciul de Asigurări al FIAB pentru orice funcționare defectuoasă sau defect, despre
care aveți cunoștință, cu privire la acest dispozitiv.

ELIMINAREA (CA DEȘEU)
Deșeurile provenite de la unitățile medicale trebuie eliminate conform normelor în vigoare.
Gelul este solubil în apă și nu reprezintă o sursă de poluare pentru mediul înconjurător.
Recipientul poate fi trimis la colectarea diferențiată a deșeurilor.



Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile

străine italiană şi engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată de

Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba

italiană/engleză în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost

prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere,

înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.
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