
APARAT DE AEROSOLI CU ULTRASUNETE
Model: NB-250U

Manual de utilizare
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INFORMATII GENERALE

Aparatul de aerosoli cu ultrasunete LD este destinat tratamentului si prevenirii bolilor 
respiratorii ale traheei, bronhiilor si afectiunilor pulmonare, cu aerosoli cu ser fiziologic si 
medicamente prescrise de catre medicul specialist, atat in conditii spitalicesti cat si acasa.

Acest manual este destinat sa ajute utilizatorul in functionarea sigura si eficienta a 
aparatului de aerosoli cu ultrasunete LD-250U.

Este impoartant sa cititi cu atentie si sa utilizati aparatul  in conformitate cu instructiunile
acestui manual.

Acest dispozitiv consta intr-un kit de nebulizare (denumita in continuare “Kit de 
nebulizare”) si unitatea centrala. In interiorul aparatului este integrat un ventilator pentru a raci 
compoentele electronice si pentru a impinge aerul in camera de inhalare. Dispozitivul se 
manevreaza cu ajutorul butonului ON/OFF. Pe unitatea este plasat si un buton pentru reglarea 
flluxului de aer si a dimensiunilor particulelor. Pentru o utilizare mai usoara, doua indicatoare 
luminoase sunt pozitionate pentru a indica nivelul scazut al apei din rezervor (lumina rosie) si a 
functionarii aparatului (lumina verde – pornit).

INFORMATII DE SIGURANTA

IMPORTANT: Nu este permisa utilizarea solutiilor ce contin eter, a solutiilor uleioase, a
suspensiilor solide,  inclusiv ceaiurile  si  infuziile  din plante.  Se recomanda utilizarea tuturor
tipurilor de solutii standard folosite pentru inhalare, adica solutiile sub forma lichida produse de
companii farmaceutice.

PRECAUTII
• Solutiile pentru inhalare trebuie preparate in conditii sterile de la 0.9% clorura de sodiu. Nu

folositi apa de la robinet sau apa fiarta pentru inhalare. Vasul in care preparati solutia trebuie
sa fie dezinfectat prin fierbere.

• Modul  de  inhalare  (pe  gura  folosind  piesa  bucala  sau  pe  nas  folosind  masca),  durata
tratamentului (care de obicei este nu mai mult de 10 – 15 min) si frecventa acestuia, precum
si solutiile folosite trebuie sa fie determinate de medicul dumneavoastra.

• In timpul utilizarii aparatul trebuie sa stea vertical pe o masa, fara a fi inclinat.
• Copiii pot folosi acest aparat sub stricta supraveghere a unui adult.
• Daca nu folositi aparatul, deconectati-l de la priza. 
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• Nu manevrati cablul de alimentare cu mainile umede si nu udati alimentatorul. Poate surveni
un scurt circuit.

• Nu utilizati aparatul in spatii cu o umiditate crescuta, cum ar fi baia. Feriti aparatul de orice
contact cu apa.

• Nu atingeti dispozitivul daca acesta a cazut in apa. Deconectati-l imediat de la priza. Aduceti
produsul in centrul autorizat de service pentru examinare si reparatii.

• Inainte de a utiliza aparatul asigurati-va ca, cablul de alimentare nu este deteriorat.
• Tineti cablul de alimentare departe de sursele de caldura ca sa nu se atinga de suprafetele

fierbinti.
• Daca  dispozitivul  nu  functioneaza,  consultati  sectiunea  “Identificarea  si  rezolvarea

problemelor”.
• Nu introduceti niciun obiect in orificiile aparatului.
• Dispozitivul nu a fost proiectat pentru a fi utilizat in exterior.

Acest dispozitiv nu poate fi folosit pentru anestezie prin inhalare sau ventilatie artificiala.

UTILIZAREA APARATULUI

Inainte de a utiliza pentru prima data aparatul sau dupa o perioada lunga de depozitare,
curatati  si  sterilizati   toate  piesele  conform  procedurii  descrise  in  sectiunea  „Curatare  si
intretinere“.

Pentru umplerea rezervorului de apa va rog sa urmati indicatiile de mai jos, pentru a evita
patrunderea apei in interiorul aparatului.

1. Scoateti kitul de nebulizare din corpul principal al dispozitivului,
tinand de marginile acesteia, dupa cum se poate observa si in figura 1.

2. Adaugati apa in rezervor pana la marcajul “Water Level”(Nivelul
apei) la nivelul senzorului. Daca nivelul apei scade sub limita sa,
acest senzor va bloca  alimentarea celulei piezoelectrice si indicatorul
rosu  “     ” se va aprinde.   

3. Asezati kitul de nebulizare vertical pe masa. Desfaceti partea
superioara a acesteia. Pentru aceasta, rotiti capacul cupei in sens
invers acelor de ceasornic astfel incat sa aduceti marcajul “      ” in
punctul “       ”. (Fig.2). Pentru a detasa capacul cupei, trageti-l in sus.

4. Turnati maximum 12 ml, insa nu mai putin de 2 ml de solutie pentru
inhalare in rezervorul cupei de medicatie. 

5. Atasati capacul la kitul de nebulizare si inchideti-l  rotind in sensul
acelor de ceasornic, astfel incat marcajul “     ” sa fie la  “      ” (Fig.3).
 

6. Introduceti kitul de nebulizare inapoi in corpul dispozitivului.

7. Atasati tubul impreuna cu masca sau piesa bucala la kitul de
nebulizare. Daca este necesar, il puteti extinde sau cupla cu celalalt
tub. Trebuie insa de notat faptul ca cu cat este mai mare lungimea
tubului, cu atat este mai mica viteza de inhalare.

IMPORTANT:  Este indicat ca fiecare pacient sa foloseasca masca/
piesa bucala personala.
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8. Aduceti butoanele in pozitiile lor initiale:
- Setati butonul “      ” in pozitia “0”.
- Reglati butonul de control al aerului “     ” in pozitia “1”.

9. Acum puteti cupla aparatul la priza electrica.

10. Alegeti o pozitie cat mai confortabila in apropierea dispozitivului. Pozitionati pe fata 
masca sau luati piesa bucala si puteti incepe tratamentul.
IMPORTANT: Pentru o inhalare eficienta, in timpul tratamentului trebuie sa stati calm si 
cu spatele in pozitie verticala. Daca faceti tratamentul in pat, folositi o perna la spate, 
astfel incat sa va mentineti drept. Orice pozitie inconfortabila poate bloca anumite zone 
ale plamanilor sau  ale tractului respirator.

11. Pocesul initial de inhalare:
- rotiti butonul “     ” in sensul acelor de ceasornic in pozitia “1”, indicatorul rosu “    ” se
va aprinde si aparatul incepe sa nebulizeze aerosoli.

12. Atunci cand dispozitivul este folosit pentru prima data, reglati butonul “     ” la o rata 
optima de aerosoli. Rata de productie de aerosoli si, prin urmare, debitul de inhalare 
depinde in primul rand de vascozitatea solutiei. De exemplu, valorile timpului de inhalare 
in conformitate cu pozitia butonului “      ” sunt specificate in tabelul cu privire la 
inhalarea solutiei ESSENTUKY.

Tabelul “Relatia dintre timpul de inhalare a solutiei si pozitia butonului “      ”  
atunci cand este folosita solutia ESSENTUKY” 

Pozitia butonului “        ” Timpul aproximativ de inhalare a solutiei 
(volum - 10 ml, reziduu – max 1 ml, pozitia butonului 

pentru debitul de aer - “2”), min.
1 25-30
2 15-18
3 6

NOTA 1: Daca inhalatorul este folosit de copii, trebuie de remarcat faptul ca un debit marit
de aerosoli poate duce la respiratia fortata a copilului. In acest caz este indicat sa reduceti
fluxul de aerosoli prin reglarea lui de la butonul “      ”, marind astfel perioada de inhalare.
NOTA 2: In timpul tratamentului se poate produce o condensare in partea de jos a aparatului.

13. Dupa utilizare:
a) Pentru a deconecta aparatul, rotiti butonul “      ” in pozitia “0”.
b) Deconectati de la priza cablul de alimentare.
c) Scoateti kitul de nebulizare din corpul principal, scoateti capacul si scurgeti medicatia
ramasa din cupa.

d)  Scurgeti apa din rezervor.
e) Curatati unitatea centrala cu o carpa moale umezita si lasati-o sa se usuce.
f) Pastrati dispozitivul intr-un loc uscat si departe de indemana copiilor. 
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CURATARE SI INTRETINERE

1. Curatati dispozitivul si toate accesoriile. 
2. Se recomanda ca toate accesoriile sa fie sterse cu o solutie de 3% peroxid de hidrogen cu 

adaugarea a 0.5% solutie de detergent. Dupa care clatiti bine toate componente si lasati-
le la uscat sau le stergeti cu o carpa moale.

3. Unitatea centrala se poate curata folosind o laveta moale umezita in apa, impreuna cu un 
curatitor non-abraziv. 

4. Nu  depozitati  aparatul  in  contact  direct  cu  lumina  soarelui,  temperaturi  ridicate  sau
umiditate.

5. Nu pastrati si nu utilizati aparatul in apropierea instalatiilor de incalzire sau foc deschis.
6. Pastrati aparatul curat si protejati-l de praf. 
7. Reparati produsul doar in centrul autorizat de service.
8. Dupa  expirarea  garantiei  a  aparatului,  mergeti  cu  el  la  un  service  autorizat  pentru

verificarea starii tehnice.

CONDITII DE GARANTIE

1. Garantia pentru aparatul de aerosoli cu compresor este de 24 luni de la data achizitiei.
2. Conditiile de garantie sunt comunicate cumparatorului pe certificatul de garantie.
3. Pentru validarea garantiei este necesara prezentarea certificatului de garantie.

SPECIFICATII TEHNICE

Model: LD-250U
Tip Cu ultrasunete
Consum, W 40 W
Debitul maxim de aerosoli ≥1,5 ml/min
Dimensiune particule 1 - 5 µm
Capacitate cupa de medicamentatie 12 ml
Nivel zgomot ≤ 55 dB
Timp maxim de functionare 20 min
Timp de racire 40 min 
Frecventa ultrasunete 1,7 MHz
Alimentare  230 V AC 50 Hz
Tip Clasa BF
 Conditii de operare:
Temperatura +10℃ to + 35°C
Umiditate relativa 85% sau mai putin
Presiune atmosferica De la 86 la 106  kPa
Conditii de pastrare si depozitare:
Temperatura -10℃ to + 40°C
Umiditate relativa 95% sau mai putin
Presiune atmosferica De la 50 la 106  kPa
Greutate 1.35 kg
Dimensiuni 193 x 105 x 178 mm
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IDENTIFICAREA SI REZOLVAREA PROBLEMELOR

Pentru aparitia unor probleme atunci cand utilizati dispozitivul consultati tabelul de mai 
jos.

1. Verificati indicatorul 
“    ”

Lumina e stinsa 1. Asigurati-va ca cablul de alimentare este conectat 
la o priza electrica.
2. Verificati pozitia butonului “      ”. Asigurati-va ca 
nu este in pozitia OFF.
3. Verificati si, daca este necesar, schimbati 
sigurantele de 24V/1.5A si 220V/0.5A.

Daca defectiunile nu sunt eliminate prin procedurile 
de mai sus, contactati un CENTRU DE SERVICE 
AUTORIZAT.

Lumina este 
asprinsa 

Mergeti la pasul 2

2. Verificati indicatorul 
“     ”

Lumina e aprinsa 1. Verificati daca nivelul apei este conform cu 
senzorul. 
2. Adaugati apa pana la marcajul “WATER LEVEL” 
(Nivelul de apa).

Lumina este stinsa Mergeti la pasul 3.

3. Verificati cantitatea 
de solutie pentru 
inhalare din kitul de 
nebulizare (mai mult
de 1 ml)

Solutia de inhalare 
lipseste sau este 
insuficienta

Adaugati solutia pentru inhalare in  kitul de 
nebulizare.

Cantitate suficienta 
de solutie 

Mergeti la pasul 4.

4 Verificati compozitia
solutiei pentru 
inhalare 

Solutia pentru 
inhalare contine una 
dintre urmartoarele 
componente: eter, 
uleiuri sau particule 
in suspensie, 
inclusiv tincturi de 
ierburi.

In niciun caz sa nu folositi solutii de inhalare care 
contin eter, uleiuri sau particule suspendate, inclusiv 
tincturi de ierburi. Va sfatuim sa utilizati doar solutii 
lichide standard, terapeutice produse de companii 
farmaceutice. 

Solutia pentru 
inhalare nu contine 
eter, uleiuri sau 
particule in 
suspensie.

Va rugam sa contactati un CENTRU DE SERVICIU 
AUTORIZAT.

IMPORTANT: In rezervor poate fi introdusa doar un kit de nebulizare.

Producatorul isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice in interesul progresului fara preaviz.
Preavizele nu vor fi oferite pentru a modifica acest manual.

Producator: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., LTD,  No.8, Tongxing Road, Economic&Technical
Development Area, Nantong City, Jiangsu, P.R.CHINA

Distribuitor autorizat in EU: Shanghai International Trading Corp. GmbH, Eiffestrasse 80, 20537  
Hamburg，GERMANY

IMPORTATOR: S.C. BIT ONLINE SRL Bucuresti, tel: +40 21 211 06 52, www.FEO.ro
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